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1. Frequenzbareich 87»5«**108 

* 

2. MeBbereich 

2.1. Vorlauf leistung 0...12 kW 

2.2. Rucklauf leistung grob 0...12 kW 

2.3. Rucklauf leistung fein 0...1,2 kW 

2 . 4 . Ref lexionsf aktor 0...100 $ 

■ 

0 

3 . Benotigte Mindest-Vorlauf leistung 

fur die Eichung der Ref lexionsfaktoranzeige . . . 6 kW 

V 

4 . Fehlergrenzen 

4.1. der Leistungsanzeige (bei Sinusspannung) ±10$ v. E. 

4.2. der Ref lexionsfaktoranzeige ±5$ v. E. 

■ 

5. Frequenzgang der Anzeige ±3$ 

* 

6 . - Wellenwiderstand 60 C 

* • 

7. Schaltvorrichtung 

7.1. Benotigte Mindestleistung 

fur die Strahlungsuberwachung 0,3 kW 

7.2. Ref lexionsabschaltung einstellbar 

. , U max. 1 c ok 

ira Bereich — : 

U mm. 

entsprechend einer Leistung von ca 400 W 

(bei 100 $ Leistung) 

7 . 3 . Belastbarkeit der Meldekontakte 60 V, 0.5 





9287 

664 

1 Bl.) 




MHz 



A max. 
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NetzanschluB 



220 V, 50 Hz/5 T 











Allgeaeines 






Dae VHP -Wat taster NAK dient dazu, vorlaufende und 
stung in einer Koaxialleitung zu messen. 



gdschaltet 



Es beateht aus einea MeBkopf, der in den Leitungszug 
uber ein Kabel mit dem Anzeigeteil verbunden wird, 
dea Anzeigeteil mit Umschalter und Instrumenten, 

sowie 2 Thyratr on-Schal ts tuf en , die je ein Relais steuern, dessen Kontakt 
in die Schaltautoaatik dee zugehorigen Senders eingreift. 




Er enth&lt fiir die vor- und riieklaufende Energie je.einen Riehtkoppler, 
d.i. ein Leitungsatttck parallel zur Energieleitung, das kapazitir die 
Spannungs- und induktiv die Stromamplitude erfaSt. Die Spannungen addie- 
ren bzw. . subtrahieren sich vektoriell. Auf einer Seite ist das Leitungs- 
atiick ait seinem Wellenwiderstand abgeschlossen, auf der anderen wird die 



Spannung gleichgerichtet und 



MeSteil ge- 



fiihrt. 




Zum Anzeigeteil 



Vorlaufanzeigeinstrumentes ist mit R 17 einstellbar 



der des Rflcklaufanzeigeinstrumentes mit R 19* 

Zum Rtioklauf instrument gehdrt der Schalter S 162 und S 1 6 3 . 

S 162 hat drei Stellungem Eichen, Riicklauf und Reflexion. 

In Stellung w Eichen" wird die Vorlauf spannung uber S 162 und R 19 an das 
Instrument gelegt und liber R 165, R 24 und R 23 zuriickgef iihrt . Kit dem 



Instrument auf 




ke) . 



In Stellung ..Reflexion" wird infolge der Eichung das 
nis angezeigt. Es ateigt mit der Pehlanpassung 




Dabei niaat die MeBspannung folgenden Wegt 

G1 2, R 2, S 162, R 19, J 162, R 165, R 24, R 23- 



In der 0-S tel lung zeigt das Instrument die Riioklauflei stung direkt an 
Die HsSspannung nimmt folgenden Wegt 

01 2, R 2, S 162, R 19, J 162, R 6, S 162, R 24, R 23- 

Betragt die Anzeige weniger als 1/lOder Skala, so ist mit den Druck- 

e 

knopf S 163 („Riicklauf fein") R 6 und R 1 65 Oberbriickbar, woduroh ^daa 
Instrument mit 10**faoher Empf indlichkeit anzsigt. (mittlere Skala) 



Statt der Wldaratdnde R 23 und R 24 Bind Anzeige-Wiederhol instruments an- 

4 

schaltbar. 



Soli das NAK in die Sohaltantomatik des zugehorigen Senders einbezogen 
werden, so ist Uber S 161 Netzspannung an den Trafo Tr 1 anzulegen. 



DadurOh si-nd die beiden Thyratron-Schaltstufen betriebsbereit. 

4 

# 

Jet'zt liegt bei der positiven Halbwelle an Punkt 6/7 eine positive Ano 
.spannung an Rb 1, zugleich aber an Punkt 6/3 eine negative Spannung 
die ilber R 12, R 13, R 7 am Gitter anliegt. 



Dieser Uberlagert sioh die gegenpolige Riicklauf-Mefispannung . tibersteigt 
sie die an R 12 eingestellte Torspannung, so ziindet die Rohre* der jetzt 

0 

flieSende Strom bringt Rs 2, dessen Kontakt in die Automatlk eingreift* 

(Reflexionsabsehaltung). Die Diode parallel sum Relais aohlieSt die In- 

1 

duktionsepennung kurs. 



Rb 1 ist wdhrend des Betriebes infolge der positiven MeBspannung am Gitter 
geziindet, unterschreitet jedoch der Vorlauf einen an S 11 einstellbaren 
Wert, so erlisoht Rb 2, Rs 1 fdllt ab und sein Kontakt greift in die 






Schaltautomatik ein. (Steuersender-Umschaltung) 




Der MeBkopf vird iiber die Dezifix-Anschliisse in die Energieleitung ge- 
sohaltet, vobei die bezeiohnete AnschluBriohtung zu beachten ist. 



Der Tuohelsteoker des Verbindungskabels vo 



If 



eBteil vird am MeBkopfauf- 



satz eingesteckt. 



Das Rdcklaufinstrument vird vie vorber besohrieben geeicht 



Jetzt ist das Gerdt betriebsbereit. 



Sollen die Thyratron-Sohaltstufen mitbenutzt werden, ec ist das Setskabel 

m 

anzustecken, das Soh&ltkabel naeh Stromlauf aazuschlieSen und der letz- 
sohalter an der Frontplatte einsueehalten. 




Das Gerdt arbeitet wartungsfrei 
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bei Automatikbetrieb ist 
Netzschalter in Stellung 
„Ein" festgelegt 



Ansicht von vorn, bei abgenommener Deckpfatte 
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Stunden 



werden. Jede neue Rdhre. 



Ersatzbestiickung 



eingesetzt werden soli, muB 200 Stunden gealtert sein. RShre mlt 6,3 T 



Heizspannung - ca. 600 mA 
und Gitterspannung betrei 



aber ohne Anoden-, Schirmgitter- 



Alterung 
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des Schaltpunktes der Rohre besser als ±2,5?S vom eingestellten Wert 



Alterung iiber 2 Jahre 
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